1, PIREZNAO^BHIE OSCYtOSKClPU. 

Twnf.yntorowy oooylonkop tyj5u MlfTXy? •tanowl kontynuacj^ 
ro«)zlny pro«tycU prrrOf**odn.yoh oaoylcokoprtw MINI prddukojl • *. 
Z«D«Z» Warsfftwa. MnJtciymalnia uproar.cKona kpnatrukoja, naetoso^ 
wank- olnm«»nt'5w pd>:pr7.owodnikowych oraz znaczna nilniRturyEaeJa 
apre':»iajO, 4o prayrz^d ton-ntanowl dookonslo wypogaienie 
otanowlak aerwi gnir/ch, .jakn wokainik knzt-.anu przeble^jdw 
alektry«rznych. UnoAliwla on-rrSwnoczadnio oriontacyjnQ 
pcanp ich amplitiidy 1 czpstotliwo Acl, 

2, DANE Tpf’imiCZME 

2»1» I.ampo cnry !<*•.'* kopom typu P7S2 o Arortnlcy 70 mm 
2|2» WztRncnlncs ndrhylnnio plonowo/ 9 > Y i ^ 

- oymotr.ycr.ny z wrtoY*clcm nlo8ymotr.yranyTO 

- soo^nko4d pflomn 0-5 /- 7^10/ przy we.Jdclu ataj^o--- 

prQdowym ; 50 Ms - 3 MHs /- 7 dU/ przy wajdelu r.mianno- 
pridowym, 

- wopolcz.vnnik odclxylania 0,1; 1; lOV/cm a dodetkovs) 

Inc.in pt.ynnq 

- rasyfjtanc,ia wojdciowa i 1 mJ? n5wix>lnpj« a 10 pF* 

2.3» WRUw^ntocz odchylania posiome;^ X 

- a:/motr.vc-ny a wa.idoiem niesymctrycr.nym 
oromkodd paema 20 Hr - 300kH« /i^dB/ 

- WQpdlczynnik odchylania 0,15 V/cn - nlare^low^D^y 

- rczystancja wejdc^owa t 1 M 

- Wd.^' cio zownptrzne 

2*4« OenorBtor podatowy czaou: 

• uklad ^rddla prodowago z opddnienica wyzwalanla 

- samobioZny Inb wyzvralany w saloinodci od obecnrdoi nygoftta 
badano^o 

- ca^ototliwodd re^ilowana okokowo i plyrmia w pl^oiu 
podzakreBach 




2*5. Synchronizac! ja 

wewnftrzna-, aamobieins lub wyzwalspa z uk>a- 
doTj QutoM 3 tyc 55 nc 50 pr 7 .olqczonla>rodza j« prady* 

2*6. Zcrvnptrr.ne el«menty prsbj'qcaa.iqce i re/j^ilacyjne 

- zoailania 

- obraz^\ 

- oatro^d obrozu 

*• przpouw obrarsu w oai X .- 
• flkoltowy przeSiqoznik wsraocnionia 

- plyjnny rafjulotor wzmoonionia 

- ckokowy przatqaanik podstowy cznau 
" plynny-ro/Tiletor podatawy czaau 

- synchronizacoa' 

- wiqcznik zcvmptrznefij) ajTtnnku X 
2«7*. Zaellanie 

i# * 

- siod prqdz przemienhnego 22(3T, 50 Hz 

- pobdr mooy - 4-0 VA. 

2#8j Wymlarv sownijtrzne: 280 x 240 x 120 ton 

2,9» M a a a - 3,5 kg, 

3 • INSTRUKCJA CnStiUGI 



Po -wlqczeniu przyrzqdu do eiccl nrqdu zreiormego, aygnalizowo— 
nym zad'yiocleQiem sip diody luniineaconcyjnaj naloiy odczekad- 
kilka minut do chvfili ustalonia aio warunkdw-pracy laopy oocy^ 
losknpowoj* Pokrptlami jaonodci [ ], ostrodci |_ (^) ]i-prz*« 

ouwu picno’sfego [ j ] opowodowad poaawianle alp Hnii pouioraoj 
na ekronie, Pszobiog badany dolqczyd da gniazda wejdciowogo 
ato1:oprqdowogo[^— Jlub'amiermflprqdowogo|^*'\y^, Przos odpawied— 
Die dobronio wzmocniania lewya przelqcznikiem klavlszowyn 
otrzymad wladftiwq an^llt'id^ dygnalu rogaloy/anq dodatkowo 
potonodooctron wzmocni0iila[^t!;::i^3 • ^ akro^nym poloienlu 

togo petencjoKotru uzyaloije sig kalibrowana wzmoanlonie aygnfllu 




-4- 

U W A G A: Klavfisz oznoozony p^noholom '4-“ powoduje uziemionlo 
wejdcia wzmacniacza odij^czajtjo jodnoozodnic prsa- 
bieg bodony# 

Nootppnic dobpad odpowicdni zakreo pracy-podstowy czaou za 
pomocq pruwe/ 7 > prze^£)Oznika klawinzowoj;^« 

U W A C At Ze wzglpdu na tOr-4o 5 zokraodw podotawj* czeau 
ufltela aip za pomocq 4-ro pPzycyorvae«> przairjo®- 
niko, -zokroa na,i«ry48zy t j* C,001 ms/cra uzyokuje 
^ ci(i poprzoz wyoidni^cie wozyotkich klawiszy* 

Pokr^tlo potooc joraotru.aynchronizac ji /S/ umotliwia uzyaka* 
nio ntabilnago obrozu-oraz wyb<5r zbooz^ wyzwalo jqcego /naraotiM 
jqcego lub opodajqcogo/* - - 

V/ ppzypodku korzyctanio z.zownptrznej^podatawy ozasu po wcid- 
nl^ciu klawiflza /Xzown/ doprowodzid do gniozdn X zownptrzny 
aygpol etoru^qcy o tnnkaymalne j anq?lltudzia IV rogulowane^ 
w drddle tego oygnalu* 

Oooyloskop umoiliwifl-oriootacyjnq ooon? amplitudy napi^cia 
zmiermecp i otale/w oraz oriontacyjnq ocong jogo ozpstotli- 
wodoi* - - . • - - 

Pozycje kalibrowone-to lewe skrojno pol’oienia potenc^ometru 
plynnej ren^lacji podctawy ozagu i prewe-wzmocniania. 

Ufltawiajqc linip poziomq w posycji drodkowej / boz oygnelu^ 
lub przy wcidniptym prze3;qczniku / ;:} /a naatppnie dppro- 

Wf«dz*\ JtiC ey/tarwl otoloprqdowy / lub na'plpcia atolo/ »i»o*emy 
okrodlld polaryzac^p / bie/'unowodd/ tego nopipoia. - 

Odchylenla linii do gdry walszuje nam nopipcle dodntnle wzglpQoiB’ 
tnaay* 

Doprowodi.ajfjc sygnal wcjdci'owy na przyklad w poateol .impulodw 
proatokqt/iyctL.lub kotdy inny sygaal okrosowy-na przemlon do 
wejdcle .ata^oprqdowogo 1 zmiermoprqdowego motensr aa zmiany 
pol;otert obrazu wnioskowf^d o okiadowoj atalcj togo eygnolu* 




CPIS TSaiMIOZNY 

Zf^dnio 20 echomotem blokowym, przyrz«H3 aklada.alp z.kilkii« 
blcWw funkcooBOlnych Wdrddvktdryok wyrdinid moina podotawovfo 
zespo^y fUnkcJoDalne kaidego oscyloakopu. Sq tos.wzmBoniacz . 
odchylanlo pionowogo, wzmacniacz.odchyianl* poziomogo, genora- 
tor pod 3 ta*vy ezoeu, uklad eynchronizacji i uklady zaailaj^ce* 

4,1. Wzraonlacz odchylania pionowogo 

^ Wzmocniaoz odchalaftia pionowogo zbudowany jeet z trzach-atop» 
ni tranzyatorowycli, Piet>vs 2 yitj a nloh.joot wtdrnik frddlowo*w . 
cmitorowy /P3, T4/, aopownia jQcy^wyaokei resystancjp wojdciowq 
przyrzadu, Sygnat.we jdciowy ataloprqdowy lub poprzoz pojenmodd 
C52 - znii«nnopr*|dow;^, doprowadzany joat do wtdvnika poprzez 
uklady skompensov/anych dzleluikdw wej4ciowych oraz uklad za-.. 
bozpiocza jQcy przed przyloteniow nadmiornego napi^cia-woodcto* 
wego/.tranzyatory Tl, *£2, rezyctor B7/« Noot^pnle dochodsl do 
otepnie wzniaonia jfjcego-w ukladzia wapdlncgo amltora-z tranzy- 
atoraml T5 i-T8 oprapiooymi omitorowo, WiolUodd togo aprz^;&enla 
roffulowana potoncjosetrenr R20 ustala wzmocnienio ctopnla. - 
W obvrodzio tronzyotora T8 zno.iduje oip uklad przoouwu p^onowego 
/transystor T9/ podo jqcy-do obu tronzyatordw eklodewq atolq 
rogulowonq potenc jomotrom B26. Potono jomctr montaiowy R23 aluty 
do re felloe ji punlctu pracy tego ctopnio, Po wzmoonioniu ay/yiol- 
dootoje ci^ do wtdraikdw omitarowych /T6, T7/ oterujqoych boa- 
podrodnlo plytkami odchyla jqcytni^Y. 

4«2. WzTnacniacz odchylania posiorae go. ^ 

Wztn'icoiocz odchylania poziomego pracujo z goneratopom pedotewy 
ozudu, -l3tn5ajd moftliwodd odlqczenia go od generatora, pcr-vnla— 
jq® tyra oamym na doprov/adzenio do wzmocniaoza X nopivJoio sew- 
nftrznogo. W tya vrypodku dolqczony zoataje do niogo wtdrnlk 
omitcrowy-z tranzyatoroTn 118. Sygnal podany na wojdcie osna-*- 
czono joke X 2ZAVN muoi byd cysnaleTS zniennoprqdowym i prsocho- 
dsl rdwnict przoz. uklad zabozpieeza jacy wzmacniaoz przed przo— 
ciqteniom nopigciov/ym. Po wtdrniku sygnal dootajo oip do waroo-^ 
eniaeza onologicznego jak wo wzmacnioczu X, a wi^c apreptonego 




cmitorowc. iVeoaoniacs tea nia .poaiade zewn^trsnyoh elendntdv 
rBfMlujj^cjrohyWQwovtraoio natomiaot nstalid motna punkt-praoy^ 
potonc jou,ctr(iDi Tiontaiowym R65 » akorygowad wzmoonienie poten- 
c jonnotron R62 i-umie jocowid wo w3:adoiwym miejscu obras na 
ekranio pnteno jometren R67» 

WejAoia w:imaonl 8 D 20 boa wtdrnlk«5w /naiejoee W 3 rma^ania 
odnodnie paania przenoazenia/ po3;qceone jest * plytkomi cd- 
chyle jqcyinl X» 

4*^* Oenoretor pcdstawy ceaau. 

Generator podatewy czaau jeat ukJodom Iqcsqcym prac^ wyawala- 
nq a pracq samobieKnq, pray or.ym funkcje te^pr'/.elqcna jq eip 
autcmatycznlo za poAoeq ukladu analiznjqcego oheono4d 1 wiol- 
kod<5 sygna^'u badone^w w torse Y. Podatawowym ukladom .:enera~ 
tore joet obwdd ladowanln kondensatordw zakr;Mm7ych C26 - 030- 
r.9 /.rddta prqdowego /T14/ wraz » transyctorom hluoaujqcym t 13. 
Blemontom powodn,iqcyni kluczowanie jest przorzutnik gldwny 
/bramfci B3 i.R4 'ikladu ecelonego USV* Cykliczrm praca prze- 
rzntniko tvywolana jaat T'o'lakaacyjnyTn daiataniern calogo /wne- 
rotnra a dokladnioj w zale^nodoi od syetcrau procy w dancj 
clwili olbo ifflpulsami aynchronisaeji wytworzonymi z aygnalu 
badoDogOi n3bo w w;^'podku braku tych impulndw, impulaami 
wytworaonyoi w ukladzle •^onoratora z utyoiara cbwpdu opdiniojq** 
ongo* 

Llniowo wzroatajqce napipoie pileksztaltao odbiorane 4oot 
przez vftdrnik Darlingtono /T15 t T16/ i po odpowiednaa poz4o*» 
mowaniu przokazywano jest do wzmacniecza odchylenin posionogo 
/T2C. 121/. - ‘ 

TrHnr.jStor T17 powodujo blokowanle przorzntnikn /r^dwnofTo po 
oaiq.y.igcii* przez napipcie pilokoztaltne wortodci makbyma?noi 
i zaUozpiocza przed.pov/tdrnym zadzlalanieni przerautnika, a po • 
oraoie cpdinionia, pkrodjonyw drujcrlm^przcrzutnildofo monootobi^t- 
nym ukTadu -xeloneRo US2 i kondonsatoraml C-20 - 023- nastppuja 
powtdrno rozpocz^cie procesu naraotaide napipcia pilokazta2t- 
no got 

7i p.*z»»rzutnlkii gldvoogo poblorane sq ImpuXfy aterujqoe przo— 
o^onq Xa«y oocyloakopo.v© j r.a pcdrodnictwom wzmacnioesa wyi^^nza— 
nla pdwrotnago plamkl /*T19/. 



4.4* UWea cynotironizacjl. 

Z obu wyjdd Wt<5rnikc5w wyjdclowych atopnla odchylBnia piono- 
wego pobiorony joat wziuocalony praebieg badany i za pemooq. 
potoncjometru uatalajQcego polaryzaojp aygnelu oynchronizor 
/R70/ przelcazywany jest do wzmacniocza eynchroniBao ji* 
Wtdmllc omitorowy TIO zapownia duSQ i-nodancj^ wejdclow.'i. 

He obciqiqj/^o wzmonniaczea wyjdd atopnia Y, wamecniacz 
z tranzystoram TlX wzmacnia ayf^ial okolo-stukrotnic, ,a no- 
o-ppnie ay/^nnl-ton formowcny jeat aa pomoc<) tranzyatoro T12 
do poziomu-odpowiada jqcogo cygnolem lo/dcznych ukloddw eca- 
lonych TTL. Nastppujqoe po nim bra-nka pl ultladu aoBlonogo USl 
kOEtnitujo itnpulay oynchronizocji oatatocznie i dalo;J inpulay 
tc ntorujq.prucq <:o5wrotora podatawy czasu, jok opioano 
w p-kcie 4»!5* 

4*5 • Ukiady zoa^.lnjqco i Inmpe oncylookopowa , 

Zaailocz oltlroda oip-z-dv;6cli cspdci; zaoilaczo nloV-io/;:o jiopi^- 
cio I zaoiloczn wyankonapivciowego. V/r.zyntkie ulrtady tronsy- 
ationwo przyrzqdu zoailono aq z symotrycznych nnpiptf +ip . « 
omz -l?y. Wnol.*ftio to sq atnbilizownne A?23. T?4/ o dodotUowo 
z nnpiPfia +-1^/ wytwcrzonc Joat napipcie +5V znoiln.iqco yk^ady 
ncolcno przyrzadu-/j’ 22 / 

Zoailacc ryaoVlego iiapi^cia joat podwdony-l doatopcza dwdch 
glrtivn^'Ch nopipd dla kntody i onody lampy oacylosJcopovJeJ, 
Vf-ukladzie znajdnjQ sip powio^aoza napipoio era* dziolniki 
aoctorczHjoce nnpiccio do poszczoedXni'Ch eloktrod lampy oucy- 

loakopowoo oraz napipcia +lrCV do zasilonia atopni wyjdciowych 
wzmacniaezy Y .i X« 

V/ obwodpch lomy oacyloalcopewej znoodujo aip petencijonietr regulo- 
cji jaanodci plamki /R80/ oroz potonejometr montaiowy korokcji 
aotygnintyanu n88. 



U A C A I . 

rnoducont zaatrzeqa sobie noillv.-odd vrprowodrGnla 
zmian nio najqcych istotno.ryi v/plym nc pracp 

npnrotu, a oio ut'z;rlpanlor.vch w niniojozoj inatrdkeii 
toeJiniczno j. 
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